
 

 

 

ŚWIADECTWO 
(SPRAWDZENIA PRODUCENTA) 

 
WYRÓB:   Wzorzec ultradźwiękowy stalowy 
Typ:    W – 3 schodkowy 
Nr fabryczny:  XXXX 

 Wyniki pomiarów wzorca W – 3 

Pomiar wykonany śrubą mikrometryczną typ MMZb/A produkcji „VIS” Sp. z o.o.  

o niepewności pomiaru ± 0,01 mm, w temperaturze 210C ± 30C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

długość: L = 225 mm, szerokość: W = 25 mm, wysokość schodków: H = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm 

Wartość nominalna 
wysokości schodka w [mm] 

Maksymalna stwierdzona odchyłka w [mm] 
(dopuszczalna odchyłka ± 0,05 mm) 

Wynik 

2 + 0,01 pozytywny 
3 0,00 pozytywny 
4 + 0,01 pozytywny 
5 0,00 pozytywny 
6 0,00 pozytywny 
7 0,00 pozytywny 
8 0,00 pozytywny 
9 + 0,01 pozytywny 

10 0,00 pozytywny 
 

Kontrola Jakości 
 

 

Data kontroli:…………….     …………………….. 

 

 

Sp. z o.o. 05-080 Mościska ul. Estrady 9,  
tel. 22 834-29-75, fax 22 817-98-77,  
e-mail: metrison@metrison.pl, www.metrison.eu 
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